En un servicio de medicina nuclear se realizan estudios PET/CT con F-18 FDG a 40 pacientes por semana. A cada paciente le es administrado (como promedio) 555 MBq.
El tiempo de incorporación es 60 minutos y el de adquisición de imágenes es de 30 minutos. En el servicio hay una especial preocupación por la protección radiológica de un trabajador del departamento de recursos humanos que está sentado en un local colindante al cuarto de incorporación a una distancia de 8 m del lugar donde descansan los pacientes.
Si conocemos que la restricción de diseño para la dosis anual para un miembro del público es de 0.3 mSv/año (0.006 mSv/semana). Cuál será el espesor de blindaje requerido para la pared de hormigón que existe entre ambos locales.
Contante Gamma para PET, considerando la atenuación en el paciente Γ (µSv m2 /MBq h) = 0.143
Factor de autoabsorción en el cuerpo del paciente, Fa = 0.36
Periodo de semidesintegración F-18, T 1/2 (h) =1.83
A = (1-Fa) x Γ (µSv m2 /MBq h) = 0.092 (µSv m2 /MBq h)
t(U) = 60 minutos = 1 h


[bookmark: _GoBack]


